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Vergleichsmessung eSense Pulse und Faros 180

Es zeigt sich eine hohe Prazision und Ubereinstimmung der parallel an einer Person erhobenen Daten.
Die Kurven liegen so genau Uibereinander, dass die Kurve darunter in blau kaum zu erkennen ist:

eSense Pulse vs. Faros 180, RR Values in comparision, 10 min measurement
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eSense Pulse vs. Faros 180, RR Valuesin comparision, another 10 min measurement
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